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Glass Ionomer Aesthetic Posterior Restorative (Powder/Liquid) 

ISO 9917-1:2007 Glass Polyalkenoate Class 4.2.c
DIRECTIONS FOR USE 
FEATURES: 
A fast setting, high strength glass ionomer restorative with excellent aesthetics. Radiopaque. The cement adheres directly to tooth structure and is especially suited to minimally invasive dentistry. Contains and releases high levels of fluoride. Matches natural fluorescence of enamel. 

INDICATIONS: 
Class V cavities (particularly erosion lesions). 

Class Ill cavities. 

Posterior cavities in deciduous teeth and selected permanent teeth. 

'Sticky' pits and fissures. 

Core build-up. 

Minimal Intervention (MI) treatment. 

CAVITY PREPARATION: 
Use minimal tooth reduction whenever possible. Calcium hydroxide liners need only to be used in deep cavities. For areas of uncut surfaces, to which adhesion is required, apply Toothcleanser (25% Polyacrylic acid solution) for a maximum of 30 seconds using a pledget of cotton wool. Wash with water and dry with oil-free air. In areas, which are heavily coated with plaque or tartar, Prophylaxis with oil free Prophypaste prior to tooth cleansing is required. If freshly cut dentine or enamel is contaminated with saliva, apply Toothcleanser for 10 seconds only before washing with water and drying with oil free air. 

MIXING: 
The recommended powder-liquid ratio is 2.6:1 mm at 22-24°C and RH 40-60%. Use a clean and dry polished glass slab or paper pad and a stainless steel 'silicate' spatula. Invert bottle to'fluff' powder for accurate dispensing. Measure ONE scoop of powder onto glass slab taking care not to compress powder against side of bottle with the scoop. Remove excess powder from the scoop using the straight edge of the semi-circular insert. 

Dispense ONE 'bubble-free' drop of liquid onto glass slab. Incorporate half the powder into the liquid and mix for 10-15 seconds, then add the remaining powder and spatulate to a uniform putty-like consistency. Total mixing time is 30 seconds. DO NOT ADD POWDER IN SMALL INCREMENTS. 

Working time: Around 2 minutes from start of mix at 22-24°C. 

Clinical setting time: 2 minutes 30 seconds to 4 minutes 30 seconds from end of mix. 

PLACEMENT: 
Place into cavity using normal instruments. To avoid material adhering to instruments, dip the clean instrument into the powder or methylated spirit. When using stainless steel matrices, coat lightly with petroleum jelly. The use of coated soft aluminium in the form of either interproximal or cervical matrices is recommended, these do not require lubrication. Avoid contamination of filling with saliva or water during placement. Immediately after removal of matrix, apply a thin layer of light-cured resin with a suitable brush and cure for 10 seconds. Alternatively, a varnish may be used. Re-apply glaze or varnish following any subsequent adjustment to ensure optimum aesthetics. 

FINISHING: 
Best results are obtained by polishing with abrasive discs or stones at a subsequent visit using water spray lubrication. At 7 minutes after placement, the material is hard enough to finish using abrasive discs and stones, but petroleum jelly must be used as a lubricant to prevent excess heat and desiccation of cement. For optimum polished surface white stones and alumina discs should be used. After finishing, it is recommended to coat the surface with glaze or varnish for protection from moisture. 

WARNING: 
Avoid contact of powder, liquid, glaze and Toothcleanser with the eyes. In case of contact, wash thoroughly with water and obtain medical advice. 

STORAGE: 
Store in a cool, dry place (5-25ºC). The powder is protected against moisture uptake by a desiccant capsule, since moisture ingress can adversely affect the shelf life. Always replace caps immediately after use. If desiccant becomes pink, discard the product.
BATCH CODE: 
[image: image3.emf][image: image4.emf]The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material. Please quote this batch number in all correspondence. 

[image: image5.emf][image: image6.emf]The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date. 

For test purposes, the powder: liquid ratio is 1.30g to 0.50g at 23 ± 1°C. RH 50±-10%. 

ISO 991 7 net setting time: 2 minutes to 4 minutes from end of mix at 36-38°'C. 

SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY 
REF: 
AH0100
15g Powder 
Shade A2 / 7ml Liquid 


AH0101
15g Powder 
Shade A3 / 7ml Liquid

AH0102
15g Powder 
Shade A3.5 / 7ml Liquid

Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK 

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482 

Advanced Healthcare Ltd operate a policy of continuous monitoring and improvement of our products. If you have any comments about this product, please contact us at the above address stating the batch number shown on the packaging. 
Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional. 
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Cam İyonomer Estetik Posterior Restoratif 
(Toz / Likit)

ISO 9917-1:2007 Polialkenat Cam Sınıf 4.2c
KULLANMA TALİMATI
ÖZELLİKLER: 

Çabuk hazırlanan, yüksek güce sahip, mükemmel bir estetik sağlayan cam iyonomer restoratif bir materyaldir. Radyopaktır. Siman, diş yapısına direk olarak yapışır ve özellikle minimal invaziv diş tedavileri için uygundur. Yüksek seviyede flor içerir ve salgılar. Diş minesinin doğal tonu ile örtüşür.    
ENDİKASYONLAR: 
V. sınıf kaviteler (özellikle aşınma lezyonlarında) 

Ill. Sınıf kavitelerde
Süt dişlerinde posterior kavitelerde ve belirli kalıcı dişlerde, 

Pit ve fisürlerde yapışkan olarak 

Kor yapımında,
Minimal Müdehale (MM) tedavisinde kullanılır.
KAVİTE HAZIRLIĞI: 
Dişi mümkün olduğu kadar az küçültün. Kalsiyum Hidroksit astar materyalleri sadece derin kavitelerde kullanım için gereklidir. Kesmeden yapıştırma yapmak istediğiniz yüzeyler için bir pamuk yardımı ile en fazla 30 saniye boyunca Toothcleanser (%25 poliakrilik asit -  diş temizleme solüsyonu) uygulayın. Diş plağı veya tartar ile yoğun biçimde kaplanmış bölgelerde Polisaj lastiği ile yağsız Profilaksi Patı kullanmanız gerekir. Eğer yeni kesilmiş mine veya dentine tükürük bulaşırsa suyla yıkamadan ve hava ile kurutmadan hemen önce 10 saniye boyunca Toothcleanser uygulayın.

KARIŞTIRMA: 
Tavsiye edilen toz-likit oranı 22-24°C ve  % 40-60 RH’de  2.6:1mm.dir. Temiz ve kuru bir cam plaka veya kağıt ped ile paslanmaz çelik silikat spatula kullanın. Tozu kabartarak doğru karışım elde etmek için şişeyi ters-düz edin. BİR kaşık tozu, cam levhanın üzerine koyun, tozu şişe ile kaşık arasında sıkıştırmamaya özen gösterin. Ölçü kaşığındaki fazla tozu paketteki düz kenarlı oval alet ile sıyırın. 
İçinde kabarcık bulunmayan bir damla likiti cam levhanın üzerine koyun. Tozun yarısını likidin içine katın ve 10-15 saniye kadar karıştırın, daha sonra tozun diğer yarısını da karışıma ekleyin ve putty gibi bir yoğunluk elde edene kadar karıştırın. Toplam karıştırma süresi 30saniyedir. 
TOZU KÜÇÜK MİKTARLAR HALİNDE EKLEMEYİN. 

Çalışma süresi: 22-24°C. ‘de karıştırma başlangıcından itibaren 1,5 - 2 dakikadır.

Klinik sertleşme süresi: karıştırma işleminin sonundan itibaren 2dakika 30 saniye ile – 4 dakika 30 saniye arasındadır.
YERLEŞTİRME:
Normal el aletleri kullanarak karışımı kavitenin içine yerleştirin. Materyalin aletlere yapışmasını önlemek için aletler temizken toza veya denature alkole batırın. Paslanmaz çelik matris bandı kullanırken bandı hafifçe vazelin ile kaplayın. Servikal veya ara yüz formunda kaplamalı matris bandı kullanımı tavsiye edilir, bunlar lubrikasyon gerektirmez. Yerleştirme esnasında su veya tükürük bulaşmasını engelleyin. Matris bandını çıkarır çıkarmaz uygun bir fırça yardımı ile ince bir tabaka halinde ışıkla sertleşen rezin uygulayın ve 10 saniye boyunca ışık uygulayın. Alternatif olarak parlatıcı veya vernik kullanılabilir. Müteakip herhangi bir düzeltmeden sonra en iyi estetik görünümü sağlamak için cila veya verniği yeniden uygulayın.

BİTİRME:

En iyi sonuçlar sonraki ziyaretlerde su spreyi lubrikasyonu kullanarak aşındırıcı disk veya zımpara ile parlatma sonucunda elde edilir. Uygulamadan 7 dakika sonra materyal disk veya zımpara kullanılarak bitirme işlemini yapmak için uygun sertliğe ulaşır, fakat fazla ısı nedeniyle simanın kurumasını önlemek için lubricant olarak vazelin kullanılmalıdır. Yüzeyin en iyi şekilde parlatılması için beyaz zımpara ve alumina disk kullanılmalıdır. Bitirme işleminden sonra, yüzeyi  nemden korumak için cila veya vernik ile kaplamanız tavsiye edilir.

UYARILAR:

Toz, likit, cila ve Toothcleanser’ın gözle temasından kaçının. Temas halinde bol su ile iyice yıkayın ve tıbbi yardım alın.

SAKLAMA KOŞULLARI: 

(5-25ºC)’de serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Nem ile temas raf ömrünü olumsuz etkileyeceğinden toz neme karşı kurutucu bir kapsül ile korunmaktadır. Kullanımdan hemen sonra kapağını kapayın.  Kurutucu kapsülün rengi pembeye dönerse ürünü atın.
LOT NUMARASI:
Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin. 
Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız. 

Deneme amaçlı toz: likit oranı  23 ± 1°C ve  %50±-10 RH’de 1.30gr.’a 0,50gr.’dır. 
ISO 991 7’ye göre net sertleşme süresi: 36-38°C’de karıştırma işleminden sonra 2 ila 4 dakika arasındadır.
DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR

REF:
AH100
   15gr Toz Renk A2 /7ml Likit 


AH101
   15gr Toz Renk A3 /7ml Likit 


AH102
   15gr Toz Renk A3.5 /7ml Likit 



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK 

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482 

Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır. 
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