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DIRECTIONS FOR USE
FEATURES: 
A rigid, self-setting, radiopaque composition that will not inhibit the polymerisation of acrylic and composite restorations. 

INDICATIONS: 
Direct and indirect pulp capping, 

Protective liner under dental filling materials, cements and other base materials. 

CONTRAINDICATIONS: 
Hypersensitivity against sulphonamides or other components, respectively of the product. 

Acetone-containing products are detrimental to calcium hydroxide materials. Minimise contact of these products with calcium hydroxide liners. 

MIXING: 
Extrude equal volumes of the base and catalyst paste onto a mixing pad. Mix immediately using a spatula until a uniform colour is achieved. DO NOT OVER SPATULATE. To provide maximum working time, complete mixing of the two pastes within 10 seconds. 

APPLICATION: 
Quickly apply the mixed material into the cavity. For efficient placement before setting starts. The cavity preparation should be dry. Avoid touching the margins of the cavity. Avoid placing a large bulk of material. 

The mixed material will set in 2 ½ to 3 ½ minutes on the mixing pad (23 ºC with 50% relative humidity). The set time is shorter in the mouth due to moisture and temperature. Increased humidity and elevated temperature will reduce available work time and set time. Conversely, decreased humidity and lower temperature will increase available work time and set time. 

Remove any excess set material from retention areas or margins with a sharp spoon excavator or bur. 

STORAGE: 
Store in a cool, dry place (5-25ºC / 41-77ºF). It is important to keep tubes tightly sealed when not in use. Separation of solid and liquid phases of the base paste is accelerated at elevated temperatures. When stored at reduced temperatures, allow the material to return to normal room temperature before using. 

WARNING: 
May cause allergic reactions in persons susceptible to sulphonamides. 

Contains calcium hydroxide. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of accident of if you feel unwell, seek medical advice immediately (show label where possible). 

Base paste contains 1,3-Butylene Glycol Disalicylate. Irritating to skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water. 
BATCH CODE:

[image: image2.wmf][image: image3.wmf]The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material.  Please quote this batch number in all correspondence.  

[image: image4.emf]The expiry date is shown in year, month format.  Do not use the product after this date.
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SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY

REF: AH0760 13g Base Paste / 11g Catalyst Paste
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Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK


Tel: +44 1892 870500
Fax: +44 1892 870482

Advanced Healthcare Ltd operate a policy of continuous monitoring and improvement of our products.  If you have any comments about this product, please contact us at the above address stating the batch number shown on the packaging.

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.
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KULLANMA TALİMATI
ÖZELLİKLER:

Akrilik ve kompozit restorasyonların polimerizasyonunu engellemeyen, sert, kimyasal yolla sertleşen, radyo pak bir karışımdır.
ENDİKASYONLAR:

Doğrudan ve dolaylı pulpa kapamalarında.
Dental dolgu, siman ve diğer baz materyallerin altında koruyucu astar materyali olarak.

KONTRA ENDİKASYONLARI:

Sulfamite veya ürünün diğer içeriklerine karşı aşırı hassasiyet. 
Aseton içeren ürünler kalsiyum hisroksit materyallere zarar verir. Bu ürünlerin kalsiyum hidroksit astar materyalleriyle temasını minimuma indirin. 
KARIŞTIRMA:
Karıştırma pedinin üzerine eşit miktarda baz ve katalizör sıkın. Bir spatula kullanarak sabit bir renk elde edinceye kadar hemen karıştırmaya başlayın. GEREĞİNDEN FAZLA KARIŞTIRMAYIN. Çalışma süresini maksimuma çıkarmak için patları karıştırma işlemini 10 saniyede tamamlayın. 

UYGULAMA:

Etkin bir yerleştirme için sertleşme sınırından önce karışımı çabucak kaviteye uygulayın. Kavite hazırlığı kuru olmalıdır. Kavite kenarlarına temas etmekten kaçının. Materyali büyük miktarlar halinde uygulamaktan kaçının. 
Karıştırma pedinin üzerindeki karıştırılmış materyal 2 ½ ila 3 ½ dakika içinde sertleşecektir (%50 bağıl nem ile 23 ºC’de).  Ağız içinde sertleşme süresi nem ve sıcaklıktan dolayı daha kısadır. Artırılan nem ve yükseltilen sıcaklık geçerli çalışma ve sertleşme süresini kısaltacaktır. Aksine, azaltılan nem ve düşürülen sıcaklık geçerli çalışma ve sertleşme süresini uzatacaktır. Fazla gelen hazır materyali, keskin bir ekskavatör veya frez ile tutunma bölgelerinden veya kenarlardan uzaklaştırın.
SAKLAMA KOŞULLARI: 
Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz (5-25°C / 41-77ºF). Kullanılmadığında tüpleri sıkıca kapatılmış bir şekilde muhafaza etmek önemlidir. Baz patının katı ve sıvı fazlarının ayrışımı yükseltilmiş sıcaklıkta hızlanır. Düşürülmüş ısılarda muhafaza edildiğinde, materyalin kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini sağlayınız. 
UYARILAR:

Sülfonamite karşı duyarlı olan kişilerde alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Kalsiyum hidroksit içerir. Cilt ve gözle temasından kaçının. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda tıbbi yardım alın (mümkünse etiket bilgilerini gösterin).
Baz patı 1.3 Butilen Glikol Disalisilat içerir. Cildi ve gözleri tahriş eder. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Cilt ile teması halinde derhal bol su ve sabun ile yıkayın.
LOT NUMARASI:
Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere                   sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin. 

Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız. 

DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR
REF:
AH0760
13gr Baz  / 11gr Katalizör


Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK


Tel: +44 1892 870500
Fax: +44 1892 870482

Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır. 
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